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FORORD

Denne rapporten er en del av en serie rapporter om dentale materialer og dentalt utstyr som opprinnelig ble 
publisert av Kunskapscenter för dentala material (KDM) under Socialstyrelsen i Sverige. KDM benyttet eksperter 
i de nordiske landene til å utarbeide rapporter som ble publisert primært som informasjon/kunnskapsbasis til 
tannhelsepersonell. Rapportene var publisert som såkalte «underlag från experter» som innebar at de bygget 
på vitenskap og/eller utprøvd erfaring. Forfatterne sto selv for innhold og konklusjoner. Rapportene var vanligvis 
underlagt ekstern vurdering før publisering. 

Etter at KDM ble avsluttet som eget organ og aktiviteten innlemmet direkte under Socialstyrelsen, ble en del 
av rapportene fjernet fra deres nettsider. NIOM har fått tillatelse til å publisere noen av de rapportene som ble 
utarbeidet av medarbeidere ved NIOM på vegne av KDM, på NIOMs nettsider.  

Rapportene er til dels av noe eldre årgang, men NIOM mener innholdet fortsatt kan være av interesse. 
Leseren må likevel merke seg at det kan ha skjedd en utvikling i produkter og teknikker som må hensyntas 
når man vurderer informasjonen presentert i rapportene. 

NIOM presiserer at denne rapporten er NIOMs ansvar når det gjelder innhold og kvalitet, og at dette ikke 
er Socialstyrelsens eller KDM sitt ansvar. Vi presiserer også at det har ikke vært noen oppdatering av rapporten 
etter opprinnelig publiseringsdato. Rapporten er presentert slik den opprinnelig forelå, kun redigert til NIOM-format.

Denne rapporten med originaltittel «Tandbleking med och utan ljus» ble opprinnelig publisert av 
KDM 27-11-2006 i versjon 1.0. 

Dokumentnummer (KDM): 2006-123-43
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Introduktion 

Tandblekning utgör idag ett behandlingsalternativ för patienter med miss-
färgade tänder. Behandlingen förutsätter att man har en odontologisk dia-
gnos och en behandlingsplan. En översikt över blekmetoder och blekmedel 
kan ses i kunskapsdokumentet ”Material för tandblekning” (2). Blekning 
kan antingen göras i hemmet där behandlingen initieras och övervakas av en 
tandläkare, eller kan utföras på tandklinik. De blekmedel som används har 
alla väteperoxid som aktiv substans, antingen direkt eller som avspalt-
ningsprodukt av karbamidperoxid (2). Till flera av de system som används i 
tandkliniken rekommenderas eller förutsättes användningen av lampor som 
avger ultraviolett (UV) strålning och blått ljus (3). Effekten av användning-
en av optisk strålning i tandblekningsproceduren har klent stöd i den veten-
skapliga litteraturen. Informationen är begränsad och dokumentation saknas 
som visar att användning av ljus vid tandblekning ger bättre effekt än blek-
ning utan ljus (2-10). 

Osäkerheten kring effekten av tandblekning med ljus har initierat denna 
studie. Avsikten var att bedöma om användning av optisk strålning kunde 
förbättra effekten av olika blekmedel. Det finns ingen utarbetad standard för 
test av tandblekmedel. Metoden som användes i denna studie är därför en 
laboratorietest som utformats på ett sätt som liknar den kliniska tandblek-
ningen med och utan ljus. 
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Material och metod 

Tänder 
Extraherade kariesfria tänder, premolarer och molarer från människa, ingick 
i studien. Tänderna mottogs senast 14 dagar efter extraktion. För var och en 
av de testade produkterna användes 10-20 tänder. Tänderna förvarades i en 
fluorlösning (0,5 mg/ml, Nycomed Pharma A/S, Norge) från extraktion till 
dess att de rengjordes och gjordes klara för blekning, och därefter i en vecka 
efter blekning då ny färgbestämning gjordes. När förvaring i vätska krävdes 
i samband med blekningsproceduren användes destillerat vatten. Tänderna 
putsades med hjälp av handstycke och putspasta i gummikopp före blek-
ning. 

Bleksystem 
Sju bleksystem testades. För fem bleksystem användes den lampa som med-
följde systemet alternativt rekommenderades av tillverkaren. I ett fall an-
vändes en härdlampa med blekfunktion (VCL Complete) och till denna ett 
blekmedel som ej speciellt rekommenderats av försäljaren av lampan. När 
denna tillfrågades, rekommenderade man inget speciellt blekmedel då man 
menade att lampan kunde användas med alla blekmedel som var avsedda för 
att användas i kombination med ljus. VCL Complete fick ingå i studien där-
för att den ofta används av tandläkare och att den har en inställningsmöjlig-
het för blekning. I ett annat fall valdes ett blekmedel som i en marknadsfö-
ringskampanj medföljde gratis vid köp av lampan (Swiss Master Light, Ta-
bell 1). 

Testmetoder 
Tänderna delades i buccal-lingual riktning; den ena halvan användes för ett 
slumpvis valt blekmedel och den andra halvan användes som kontroll, dvs. 
varje behandlad tandyta hade sin egen kontroll. Tänderna blektes enl. till-
verkarens instruktioner. Hälften av de tänder som behandlades med blekme-
del blektes med ljus och hälften utan ljus (Fig. 1). Tandfärgen bestämdes 
med hjälp av en Vita-skala (Lumin® Vacuum-Farbskala, Vita Zahnfabrik, 
H. Rauter GmbH & Co., Bad Säckingen, Tyskland) och ordnade i ljushets-
grad (Fig. 2). Färgen uppmättes både på kontrolltänder och på de tänder som
blektes, både före och direkt efter tandblekning samt en vecka efter det att
tänderna initialt blekts. Under denna vecka förvarades tänderna i fluorlös-
ning i värmeskåp vid 37°C, och denna mätning gjordes för att korrigera för
en eventuell uttorkning som kan göra tänderna ljusare i färgen men även för
att försenade blekningseffekter skulle kunna upptäckas. Färgmätningarna
genomfördes i ett ljusskåp (Color-Chex™, Atlas Electric Devices Company,
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Chicago Ill., USA) med samma bakgrund vid alla mätningar och i en stan-
dardiserad omgivning av samma personer varje gång. 

Tabell 1. Översikt över de bleksystem och bleklampor som ingick i testen. Den del 
av namnet som är markerad med fet stil är det namn som används i figurerna 3 
och 4. 

Blekmedel (produ-
centens uppgivna 
H2O2-konc.) 

Rekommenderad 
lampa använd 

Producent av 
blekmedel 

Lampa Producent 
av lampa 

Beyond™ Whitening 
Accelerator 
(35 %) 

ja Beyond Technol-
ogy Corp., Santa 
Clara, CA, USA 

Beyond™ 
Whitening Ac-
celerator 

Beyond Tech-
nology Corp., 
Santa Clara, 
CA, USA 

Gentle Bright™ Light-
Activated Whitener 
(Ej uppgiven) 

nej Lumalite, Spring 
Valley, CA, USA 

VCL Complete sds Kerr, 
Danbury, CT, 
USA 

Luma White™ 
(35 %) 

ja Lumalite, Spring 
Valley, CA, USA 

Luma Cool 
Whitening Sy-
stem 

Lumalite, 
Spring Valley, 
CA, USA 

Pola Office Advanced 
Tooth Whitening System 
(35 %) 

Alla lampor avsed-
da för tandblekning 
kan användas 

SDI Ltd., Bays-
water, Victoria, 
Australia 

Swiss Master 
Light 

EMS, Nyon, 
Schweiz 

Rembrandt Lightning 
Plus 
(35 %) 

ja DenMat, Santa 
Maria, CA, USA 

Sapphire med 
Sapphire Crys-
tal 

DenMat, Santa 
Maria, CA, 
USA 

White Smile 
Forever White 
(17 %, rekommenderad 
konc, kan justeras) 

ja CT Inc., Kearns, 
UT, USA 

Remecure CL-
15 Curing  & 
Whitening De-
vice 

Remedent NV, 
Deurle, Belgien 

Zoom!™ Chairside 
Whitening Gel 
(16 %) 

ja Discus Dental 
Inc., Culver City, 
CA, USA 

Zoom! ™ Discus Dental 
Inc., Culver 
City, CA, USA 
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Figur 1. Försöksprocedur. Extraherade tänder delades i bucco-lingual riktning. Den 
ena halvan användes som kontroll, medan den andra halvan blektes. Av de blekta 
tänderna behandlades hälften med ljus. 

Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Färgkod B1 A1 B2 D2 A2 C1 C2 D4 A3 D3 B3 A3.5 B4 C3 A4 C4 

Figur 2. Vita ljushetsskala i nedersta raden och vår score för uträkning av färgför-
ändring i den översta raden. Kombinationen av en viss bokstav och siffra anger en 
bestämd färg. A: röd-brun, B: röd-gul, C: gråtoner och D: röd-grå. En ändring från 
A3 (score 9) till A1 (score 2) motsvarar sju enheter. 

ljusare mörkare 

kontroller 

blekning 
med ljus 

blekning 
utan ljus 

lampa 
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Tabell 2. Våglängd, ljusintensitet (irradians), producenternas rekommenderade 
avstånd mellan ljusledarens spets och tandyta samt beräknad ljusdos per behand-
ling med de lampor som användes tillsammans med blekmedlen. Dosen är beräk-
nad utifrån tillverkarens rekommenderade behandlingstid. Avståndet kan vara upp-
givet som ”så nära tanden som möjligt” eller vara bestämt av att ljusledarens spets 
placeras i ett fäste som håller denna i ett visst läge i förhållande till tänderna 

Lampa Ungefärligt 
våglängds-
område (nm)** 

Irradians 
(mW/cm2)† 

Ljusdos (J/cm2) 
per behandling 

Behandlings- 
tid 

Avstånd 
mellan 
tänder och 
lampa 
(cm) 

Beyond™ White-
ning Accelerator 

390-740 87 125 24 min 1 

VCL Complete 370-510 994 60* 30 sek/tand 0,2 
Luma Cool 
Whitening System 

410-750 10 14 24 min 1 

Swiss Master 
Light 

390-550 2817 34* 12 sek/tand 0,5 

Sapphire med 
Sapphire Crystal 

390-530 135 486 60 min 1,2 

Remecure CL-15 
Curing & Whiten-
ing Device 

390-500 137 493 60 min 0,2 

Zoom! ™ 350-650 492 1771 60 min 3,8 

*behandling av en tand
**inom 1 % av lampans maximala irradiansvärde 
†Mätt av Statens strålevern, Norge (1). Irradiansen är uppmätt på det av producenten rekommenderade avståndet
mellan tänder och ljusledarens spets (våglängdsområde: 400-515 nm). 

Statistik 
Statistiken utfördes med en icke-parametrisk metod, Wilcoxon Signed Rank 
Test, i statistik-programmet SPSS för Windows, version 13.0. Signifikans-
nivån sattes till 5 % (p ≤ 0,05) och ett konfidensintervall på 95% beräkna-
des. 
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Tandblekning med och utan ljus 

Omedelbart efter blekning 
Resultat omedelbart efter blekning med de sju blekmedlen med och utan ljus 
redovisas i Fig. 3. Blekning med ljus resulterade i en signifikant ökning i 
ljushetsgrad för samtliga bleksystem jämfört med kontrollerna (tänder som 
varken blektes eller belystes) förutom för Gentle Bright och Pola Office. 
Blekning utan ljus medförde också en signifikant ökning i ljushetsgrad med 
samtliga bleksystem med undantag av Gentle Bright jämfört med de oblekta 
kontrollerna. När resultaten från blekning med ljus jämfördes med resultaten 
utan ljus, fann man ingen statistiskt signifikant skillnad i ljushetsgrad, med 
undantag av Zoom där behandling med ljus resulterade i signifikant ljusare 
tänder. 

Figur 3. Resultat omedelbart efter blekning. Genomsnittliga föränd-
ringar i ljushetsgrad hos tänder behandlade med blekmedel med och 
utan ljus. *: Statistiskt signifikant skillnad i ljushetsgrad mellan tänder 
blekta med och utan ljus, p < 0,05. Antal blekta tänder med och utan 
ljus var fem, förutom för Zoom och Rembrandt: n =10, Gentle 
Bright/VCL ljusgrupp: n = 4. Se Tabell 1 för fullständigt namn på 
bleksystemen. Observera att det inte fanns någon signifikant skillnad 

*
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efter blekning med och utan ljus för Rembrandt trots att det var en 
större siffermässig förändring i ljushetsgrad än för Zoom. Detta kan 
förklaras med att Rembrandtgruppen innehöll 0-värden (ingen färg-
förändring) vilket ej var fallet för Zoom. 

En vecka efter blekning 
Förändringen i ljushetsgrad hos tänderna efter en vecka i fluoridlösning vi-
sas i Fig. 4. Blekning med ljus medförde en ökning i ljushetsgrad för samtli-
ga bleksystem jämfört med kontrollerna (tänder som varken blev blekta eller 
belysta), uppmätt en vecka efter blekning med undantag för Gentle Bright, 
Pola Office och White Smile som ej var ljusare än kontrollerna. Blekning 
utan ljus medförde också en ökning i ljushetsgrad för samtliga bleksystem 
jämfört med kontrollerna med undantag för Gentle Bright och White Smile. 
När blekning med ljus jämfördes med blekning utan ljus fanns ingen signi-
fikant skillnad en vecka efter blekning för något av bleksystemen. 

Fig. 4. Resultat en vecka efter blekning. Genomsnittliga förändringar i ljus-
hetsgrad hos tänder behandlade med blekmedel med och utan ljus. Data är 
jämförda med kontroller som är förvarade i en vecka i fluoridlösning. Antal 
blekta tänder med och utan ljus var fem, förutom för Zoom och Rembrandt: 
n =10, Gentle Bright/VCL ljusgrupp: n = 4. Se Tabell 1 för fullständigt 
namn på bleksystem. 
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Förändringen i ljushetsgrad första veckan efter 
blekning 
Bleksystemen uppvisade olika förändringar i ljushetsgrad under den första 
veckan efter blekning. För tre av blekmedlen utan ljus blev tänderna ljusare 
efter en vecka, medan samma blekmedel med ljus inte gav några föränd-
ringar (en ökning på en enhet för en av produkterna). Vidare gav tre andra 
blekmedel med ljus mörkare resultat efter en vecka. En reduktion i ljushet 
kunde också ses för två av dessa tre blekmedel samt för ett annat utan ljus. 
Endast för bleksystemet White Smile med lampan Remecure var föränd-
ringen, dvs. reduktionen i ljushet, statistiskt signifikant. 

Förändringen i ljushetsgrad hos kontrollerna 
Ungefär 2/3 av de kontrolltänder som låg i fluoridlösning i värmeskåp under 
en vecka förändrades i ljushetsgrad. Av dessa blev hälften av kontrollerna i 
medeltal tre enheter ljusare, medan hälften blev tre enheter mörkare. Den 
genomsnittliga förändringen för samtliga kontroller sammanräknat låg mel-
lan 0 och 1. Det fanns inga signifikanta ändringar i ljushetsgrad mellan kon-
trollerna till de tänder som blev blekta med ljus och kontrollerna till de som 
blektes utan ljus. 
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Kommentarer 

I denna laboratoriestudie gav blekning med ljus ingen förbättring av blekre-
sultatet än blekning utan ljus, ett resultat som får stöd i ett antal kliniska 
studier (4, 5, 7, 9). 

Felkällor kan diskuteras. Kontrolltänderna delades efter det att en färgbe-
stämning utförts. Skillnaden i storlek på tandhalvorna kan ha påverkat upp-
fattningen av ljushetsgrad vid en senare färgbestämning. De extraherade 
tänderna i studien uppvisade endast färger av typen A (röd-brun) och B 
(röd-gul) men ingen av typ C (gråtoner) eller D (röd-grå). Det är osäkert om 
skevheten i nyanser beror på urvalet av tänder och/eller att tänderna var ex-
traherade. 

Generellt leder inte användningen av lampor i tandblekningsbehandlingen 
till att tänderna torkas ut. En uttorkning av tänderna visas genom att tänder-
na en kort tid efter blekningen blir något mörkare igen. Det fanns inget 
samband mellan de enskilda lampornas avgivna ljusdoser och blekresultaten 
en vecka efter blekning. En uttorkning av tänderna skulle också kunna för-
klaras med att det avges värme från bleklamporna. Ingen av lamporna, bort-
sett från Swiss Master Light, ger annat än en negligerbar infraröd (värme-) 
strålning som i andra studier visats ha betydelse för uttorkningsgraden (10). 
Likaväl kan tänderna bli varma pga. värmeledning mellan ljusledarens spets 
och tänderna, och uttorkas under loppet av en timmes behandling. Avståndet 
mellan ljusledarens spets och tandyta är av väsentlig betydelse för värme-
överföringen. Detta avstånd är minst för White Smile (0,2 cm), ett medelav-
stånd för Luma White (1 cm) och är störst för Zoom (3,8 cm) (Tabell 2). 

Detta förhållande, tillsammans med en förhållandevis hög ljusstyrka, kan 
bidra till att förklara varför blekning med lampan Remecure i White Smile 
ger den största reduktionen i ljushet under loppet av den första veckan efter 
blektillfället. De tillfällen där tänderna blev ljusare en vecka efter blekning 
kan förklaras med att blekmedlet legat kvar i emalj och dentin och att reak-
tionen fortsatt en tid efter behandling. 

I kunskapsöversikten ”Lampor för blekning och blekning/härdning (kom-
binationslampor)” (1) konkluderades att man med alla bleklampor som in-
gick i testen, med ett undantag, överskred dosgränsen för exponering med 
blått ljus på ögat innan blekningsprocessen var slutförd (10 mJ/cm2 och 
dag). Det är således mycket viktigt att både patient och lampoperatör an-
vänder avsedda skyddsglasögon så länge som blekningsproceduren pågår 
(se kunskapsöversikten om Ögonskydd (11)). Biologiska effekter kan poten-
tiellt också uppstå i munhålans vävnader, och systemiska effekter är möjliga 
via fotosensibilisering (12). Mot denna bakgrund är det viktigt att undvika 
användning av ultraviolett strålning och ljus då denna tilläggsbehandling ej 
bidrar till en effektivare tandblekning. 
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Slutsats 

Baserat på resultaten i denna laboratoriestudie på extraherade tänder kan 
man dra slutsatsen att tandblekning med ljus ej ger bättre effekt än tand-
blekning med samma blekmedel utan ljus för de material- och lampkombi-
nationer som testats. 

Endast ett av sju bleksystem där man blekt med ljus kunde uppvisa ett 
signifikant bättre blekresultat omedelbart efter blekning, en effekt som hade 
försvunnit efter en vecka. 

För ett av bleksystemen med ljus, hade tänderna mörknat signifikant en 
vecka efter blekning. 
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